












The Effects of Laser Irradiation on Dentin
―First report: Morphological study of changes in dentin caused by in vitro 
application of different types of Iasers―






















































































レーザーの種類 炭酸ガス Nd：YAG Er：YAG
（W×D×H）㎜
重量（㎏）
波長（pm）
パルスの種類
出力
導光方式
パルス幅
繰り返しパルス数
　　　　　（PPS）
　LX－20　SP
NOVAPULSE
LAXAR社
356×356×914
ノーマル
2－20W
19
10．6
スーパー
1－9W
2－20W
フレキシブル中空ファイバー
5－500ms
2－20
10〔｝－800↓↓s
100－500
DENTLASE
　DCL　8
SLT　Japan
610×260x807
54
1．06
ノーマル
10－250mJ／pulse
石英ファイバー
50－100μs
1－40
ML－22
　HOYA
モリタ製作所
314×749×897
94
2．94
ノーマル
3〔｝－350mJ／pulse
フツ化物フアイバー
200ps
1，3．3，5，10
表2　レーザー照射条件
炭酸ガス Nd：YAG Er：YAG
Pulseの種類
Power
繰り返しパルス数
照射径
Normal
2W10～100　ms
2～20pps
Super
2W10～15　ms
φ0．8mm
2～30pps
Normal
50～200mJ／pulse
10pps
φ0．6mm
Normal
50～200mJ／pulse
10pps
φ0．6mm
露出するまで削除し，同時に解剖学的歯頚部で歯
根を除去した．露出した咬合面象牙質は，耐水研
磨紙（＃400～＃800）で研磨し象牙質表面を滑沢
にし照射面とした．（図1）
2．レーザー装置
　本実験には炭酸ガスレーザー（LUXAR社製
LX－20　SP　NOVAPULSE），　Nd：YAGレーザー
（SLT　Japan社製DCL　8），　Er：YAGレーザー
（HOYA社およびモリタ社製Erwin⑧）の3機種
を使用した．（表1）
3．方法
　（1）実験ユ　照射面および割断面の観察
　露出した象牙質咬合面4㎜×3㎜を照射面とし
て照射チップ，ファイバーが垂直になるように照
射した．試料は各レーザー1照射条件につき10歯
ずつとした．
　1）照射条件（表2）
　　a）炭酸ガスレーザー
　Normal　pulse（以下NP）は出力2W，照射時
間10～100ms，繰り返し率2～20ppsでSuper
pulse（以下SP）は出力2W，照射時間10～15
ms，繰り返し率2～30ppsで，　NP，　SPともに
チップはφ0．8mmのセラミックチップを用いて照
射し，照射距離は1皿とした．
　　b）Nd：YAGレーザー
　照射部位に墨汁を塗布．照射エネルギー50～
200mJ／pulse，10ppsでφ0．6㎜の石英ファイバー
を用いて照射し，照射距離は1㎜とした．
　　c）Er：YAGレーザー
　照射エネルギー50～200mJ／pulse，10ppsでφ
0．6㎜のコンタクトチップを用いて注水下（25
me／min）で接触照射を行った．
　2）観察方法
　　a）実体顕微鏡観察
　全ての試料の象牙質照射部，非照射部の状態に
ついて実体顕微鏡で観察した．
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図3：炭酸ガスレーザー照射面の実体顕微鏡像
　　b）走査型電子顕微鏡観察
　実体顕微鏡での観察が終了した各試料を無作為
に取り出し，半数を照射面観察用とし，残り半数
を照射面に対し垂直に割断し，断面観察用とし
た．通法に従い，アルコール上昇系列にて脱水
し，（断面観察用の試料は脱水後凍結し，割断し
た．）乾燥後金蒸着を行い，走査型電子顕微鏡
（JEOL　JCXA－733，以下SEMと略す）を用い
て加速電圧12kVで観察した．
　②　実験2　色素浸透試験
　象牙細管の閉塞効果を知るために，作製した試
料を用いて，露出した象牙質咬合面を除く全ての
歯面を樹脂包埋（アクリル・ワン⑧㈱マル
トー）し，実験2の試料とし，各レーザー1照射
条件につき5歯ずつ用いた．実験1と同じ照射条
件で照射後，照射面以外の露出した歯面をネイル
エナメルで被覆し，1％メチレンブルー水溶液に
浸漬し，37℃に設定した恒温槽で24時間保存し
た．（図2）その後水洗し，照射面が均等に分割
出来るようにダイヤモンドカッター（Minitom
Struers社製）を用いて照射面に対し垂直に切断
し，その断面を実体顕微鏡で観察した．
結 果
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1．実験1　照射面および割断面の観察
　（1）実体顕微鏡観察
　炭酸ガスレーザーを照射した場合，全ての照射
条件において照射面は黒色に炭化または茶色を呈
し，NP照射は照射面全体が薄茶色を呈し，強く
あたった箇所のみ黒色を呈した．SP照射はNP
照射に比べ炭化は少なかった．（図3）また，NP
では照射時間が50ms以上になるとNP，　SPとも
に照射面は全体的に炭化し，NPでは大小多数の
図5：Er：YAGレーザー照射面の実体顕微鏡像
クラックが発生した．
　Nd：YAGレーザーを照射した場合，50～100
mJ／pulseでは照射面は全体的に黒色で，所々表
面が溶解した円形の白斑がみられ，大小多数のク
ラックが発生した．150mJ／pulse以上ではこの白
斑が照射面全体にみられ泡状を呈した．（図4）
　Er：YAGレーザーを照射した場合，全ての照
1鯉
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図7　炭酸ガスレーザー割断面のSEM像
射条件において照射面は凹凸面で，白色を呈し照
射エネルギーが高くなるほど照射面の歯質は大き
く削除された．（図5）
　（2）SEM観察
　非照射面ではスメアー層の存在により象牙細管
はみられなかった．
　炭酸ガスレーザーを照射した場合，照射面は
NPでは10ms・10pps，10ms・20pps，20ms・20
pps，　SPでは10ms・10pps，10ms・20pps，10
5鯉
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図8－2：Nd：YAGレーザー照射面のSEM像
ms・30ppsで象牙細管の閉塞がみられた．（図
6）またNPにおいて照射時間が50ms以上，　SP
では15msで細管の閉塞は一部でみられたが，表
面は粗造でクラックが発生していた．さらに細管
閉塞が認められた照射条件での割断面では照射面
より約10μm程の厚さで変化がみられ，細管が閉
塞していた．（図7）
　Nd：YAGレーザーを照射した場合，50～100
mJ／pulseでは溶岩状構造，軽石状構造を呈し，
大小のクラックがみられた．（図8－1）150mJ／
ulse以上では溶岩状構造に加え，溶解した表面
の象牙質が再び凝固したと思われる孔を伴った球
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　　　　　　　　図11：色素浸透試験
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状の構造物が多数みられた．（図8－2）象牙細
管の開口または閉塞については溶岩状構造，軽石
状構造，球状の構造物などにより照射面から細管
を識別することは困難であった．割断面では約10
～30μm程の大小様々な球状の構造物で照射面表
層は構成され細管はそれにより閉塞されていた．
（図9）
　Er：YAGレーザーを照射した場合，全ての照
射条件において細管は開口していた．また照射面
は凹凸面であった．割断面からも細管の閉塞はみ
られなかった．（図10）
2．実験2　色素浸透試験（図11）
　非照射試料では色素は歯髄腔にまで及んでい
た．
　炭酸ガスレーザーを照射した場合，NPでは10
ms・10pps，10ms・20pps，20ms・20pps，　SP
では10ms・10pps，10ms・20pps，10ms・30pps
で照射面下約0．5mm程度の色素の浸透がみられ
たがそれより深部では色素の浸透はなかった．ま
たNPでは照射時間が50ms以上，　SPではユ5　ms
において色素浸透は歯髄腔までには至っていない
が，NPで10～20ms，　SPでは10　msの照射条件
の試料に比べ深部に浸透がみられた．
　Nd：YAGレーザーを照射した場合，50～100
mJ／pulseでは歯髄腔には至らない程度の色素浸
透がみられ，非照射試料に比べ浸透は抑制されて
いた．150mJ／pulse以上では色素は歯髄腔まで浸
透していた．
　Er：YAGレーザーを照射した場合，全ての照
射条件において色素は歯髄腔まで浸透していた．
考 察
　象牙質にレーザーを照射することによる細管の
閉塞については，現在まで，閉塞していたという
報告23～25），閉塞または一部閉塞していたという報
告Z6・27），あるいは閉塞はみられなかった28戊，閉塞
は不明であったという報告29）がある．
　細管が閉塞したというTaniら23）の報告はスメ
ア層を除去する目的で象牙質にレーザーを照射し
たものでNd：YAGレーザー，炭酸ガスレーザー
の2機種を使用し，照射条件はNd：YAGレー
ザーでは先端平均出力20W，照射距離30㎜，炭酸
ガスレーザーは出力20W，照射距離70㎜であっ
た．中山2‘）は，象牙質知覚過敏の疾痛緩和，鶴蝕
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除去，窩洞形成への応用を目的に舗蝕象牙質に
Pulse型Nd：YAGレーザーを使用し，出力3
W，20ppsで照射時間60秒以上照射した場合また
は出力1W，20ppsで1回の照射時間を2～3
秒としレーザー照射とエキスカを3回併用し鯖蝕
象牙質を除去した場合に，細管閉塞が見られたと
報告している．
　細管が閉塞または一部閉塞したという庄司ら25）
の報告は象牙質知覚過敏症の治療のため細管を閉
鎖する条件を設定する目的でQ－’switch　Nd：
YAGレーザーを使用し，出力4W，パルス幅120
nsec，繰り返し数1kHz，照射時間0．8秒で照射
している．
　これらの報告は，照射距離が長いなど臨床で応
用するには問題点がある．また装置が多機種でそ
れぞれ使用目的が異なるため，同機種であっても
照射条件は異なっていた．これらはたとえ使用目
的が同じであっても各装置の波長や特性が異なっ
ているので，象牙質に対する照射条件を単純に統
一し，各レーザーの効果を比較することは困難で
あると思われた．
　本研究では裏層目的で細管閉塞をおこなうため
これらの点を考慮し，現在まで象牙質に使用され
た代表的なレーザー，炭酸ガス，Nd：YAGと近
年，窩洞形成が可能なレーザーとして開発された
Er：YAGを使用し，各レーザーの照射条件を設
定した．さらに，歯髄に近接する組織に照射する
ため各レーザーで可能な範囲で出力を小さくし，
熱の蓄積が少ないパルス波で照射した．また，炭
酸ガスレーザーでは従来のNPに加えSPを使用
した．SPはおよそ1／10000秒と非常に短いパル
ス波で照射間隔が長いためNPよりもさらに熱の
蓄積，炭化が少ないとされている．本研究結果か
らもSPはNPに比べ炭化やクラックの発生は少
なく，照射条件出力2W，10　ms，10～30ppsで
あればクラックや過度の炭化が生じることなく細
管閉塞が可能であった．
　Nd：YAGレーザーはSEM割断面，色素浸透
試験結果より細管の閉塞は可能であったが，設定
照射条件の中で最も低いエネルギー量で照射した
場合でも大小のクラックが発生し，今回使用した
Nd：YAGレーザーでは象牙質に照射する場合の
照射エネルギー量は高かったことが示唆された．
　Er：YAGレーザーは炭化やクラックは生じな
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かったが細管の閉塞は不可能であった．
　3機種の波長の異なるレーザーを裏層目的で使
用し，その結果細管閉塞可能なレーザーは炭酸ガ
スレーザーであった．中でもSPで照射すること
は過度の炭化やクラックを発生させることなく照
射可能であることが確認された．今後，象牙質の
厚さの違いによる歯髄への熱影響を検討し，安全
性が確立されれば，臨床応用可能であると思われ
た．
結 論
　幼若歯の修復処置における歯髄への外来刺激を
遮断するための一つの方法としてレーザー照射に
より象牙細管を閉塞する目的で炭酸ガスレー
ザー，Nd：YAGレーザー，　Er：YAGレーザーの
波長の異なる3機種を使用し，細管閉塞可能な
レーザーおよび照射条件を検討した．
1．炭酸ガスレーザーは細管閉塞可能なレーザー
　であり，特にSPで照射することは過度の炭化
　やクラックを発生させることなく照射可能であ
　ることが確認された．
2．Nd：YAGレーザーは細管閉塞は認められた
　が同時に，大小のクラックが発生した．
3．Er：YAGレーザーでは細管閉塞は認められ
　なかった．
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